
Sestavení tubingu a bezpečnostního madla 

MVS in Motion
Krommebeekpark 11
8800 Roeselare (BE)
mvs-in-motion.com

KROK 1

Zasuňte trubku skrz kroužek a do madla.

KROK 2

Silně zatáhněte trubku dolů, dokud ji 
kulička nezablokuje.
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